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1 Johdanto 
Potilaan valvonnalla seurataan hoidon vaikutusta tai todetaan sairauden ete-
nemistä. Valvonnalla todetaan, onko hoitosuunnitelma tehonnut vai mennäänkö 
valvotuissa mittausarvoissa alueille, jotka edellyttävät tarkastamaan hoitosuun-
nitelmaa. Potilastyössä valvontalaitteet toteavat poikkeamia ja muistuttavat hoi-
tohenkilöstöä niistä kannustaen mahdolliseen toimenpiteeseen. (Salmenperä 
2013, 340.) Lääkintälaitteen antamien mittausarvojen tulee olla luotettavia, jotta 
potilasturvallisuus ei vaarannu. Tämän takia on tärkeää, että lääkintälaitteet tes-
tataan säännöllisesti luotettavilla vertailulaitteilla. 
 
Opinnäytetyön aiheena oli lääkintälaitekortiston laatiminen Pohjois-Karjalan pe-
lastuslaitoksen ensihoitopalvelulle. Kortiston on tarkoitus helpottaa laitoksen 
lääkintälaitteesta vastaavan henkilön työtä niin, että kaikista pelastuslaitoksella 
olevista lääkintälaitteista tehdään oma kortti, johon tulevat sarjanumero, hankin-
tavuosi, kalibrointi ja huoltotarve sekä laitteen historia. Laitekorttiin tulevat myös 
mahdolliset tehdyt korjaukset. Työ rajattiin koskemaan Pohjois-Karjalan pelas-
tuslaitoksen ensihoitopalvelun käytössä olevia lääkintälaitteita.  
 
Opinnäytetyömme toteutusmuoto oli toiminnallinen. Siihen kuului lääkintälaite-
kortiston tuottaminen sekä aiesopimuksen tekeminen Pohjois-Karjalan sairaan-
hoito- ja sosiaalipalvelujen lääkintälaitehuoltoyksikön kanssa pelastuslaitoksen 
ensihoitopalvelun käytössä olevien lääkintälaitteiden määräaikaistarkastuksista 
sekä huoltamisesta. (Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun-
tayhtymä 2013.) Toimeksiantajana (liite 1) toimi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. 
Yhteyshenkilönä pelastuslaitokselta toimi kenttäjohtaja Tero Laakkonen, jonka 
vastuualueeseen lääkintälaitteet kuuluvat. 
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2 Ensihoitopalvelu 
2.1 Ensihoitopalvelu käsitteenä 
Terveydenhuoltolain (1326/2010, 39.§) määrittää, että ensihoitopalvelun järjes-
tämisen vastuu on sairaanhoitopiireillä. Se tulee suunnitella ja toteuttaa yhteis-
työssä päivystävien terveydenhuoltoyksiköiden kanssa niin, että ne muodosta-
vat yhdessä alueellisesti toimivan kokonaisuuden. Sairaanhoitopiiri voi järjestää 
ensihoitopalvelun alueellaan hoitamalla sitä itse tai yhteistoiminnassa alueensa 
pelastuslaitoksen kanssa. Se voi järjestää sen myös yhdessä toisen sairaanhoi-
topiirin kanssa tai hankkimalla palvelun ulkopuoliselta tuottajalta. Ensihoidon 
palvelutasopäätöksen tekee sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. (Pohjois-Karjalan 
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2012.) 
 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 40.§) määrittää ensihoitopalvelun tehtäväksi 
äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon sairaalan 
ulkopuolella, ensihoitovalmiuden ylläpitämisen, tarvittaessa potilaan sekä hänen 
läheistensä ohjaamisen psykososiaalisen tuen piiriin ja potilaan kuljettamisen 
tarvittaessa tarkoituksenmukaiseen hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelun on lisäksi 
osallistuttava alueensa varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suur-
onnettomuuksien ja erityistilanteiden varalta. Myös virka-avun antaminen muille 
viranomaisille kuuluu ensihoitopalvelun tehtäviin. 
 
Ensihoitopalvelulla tarkoitetaan päivystystoimintaa terveydenhuollossa, ja sen 
pääasiallinen tehtävä on turvata onnettomuuden uhrin tai äkillisesti sairastu-
neen potilaan hoito tapahtumapaikalla, kuljetuksen aikana sekä perillä sairaa-
lassa mahdollisimman korkeatasoisesti. Kun puhutaan sairaalan ulkopuolisesta 
ensihoidosta, sillä tarkoitetaan lääkinnällistä pelastustoimintaa. Ensihoitopalvelu 
on nykyisin peruspäivystyspalvelua terveydenhuollossa. (Määttä 2003a, 24–26.) 
2.2 Ensihoitopalvelu Pohjois-Karjalassa 
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä järjestää alu-
eensa ensihoitopalvelun yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kans-
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sa. Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä 
ensihoidon kenttäjohtaminen. (Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelu-
jen kuntayhtymä 2012; Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 2013.) Pelastuslaitos 
vastaa ensihoitopalvelun tuottamisesta kokonaisuutena ja voi tarvittaessa tuot-
taa ensihoitopalvelua myös ostopalveluna, josta sovitaan erikseen kuntayhty-
män kanssa. Ensihoitopalvelun tuottamisesta sovitaan erillisellä yhteistyösopi-
muksella, jossa määritellään ensihoitopalvelun tuottamisen toiminnalliset ja ta-
loudelliset periaatteet. (Hakkarainen 2013.) 
 
3 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
3.1 Terveydenhuollon laite ja tarvike käsitteenä 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010, 5.§) mukaan 
terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan laitetta tai tarviketta, joka on tarkoitettu 
ihmisen sairauden, vamman tai vajavuuden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkai-
luun, hoitoon tai lievitykseen, anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, 
korvaamiseen tai muunteluun tai hedelmöitymisen säätelyyn. Tässä työssä 
keskitymme Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun käytössä ole-
viin laitteisiin, joista teemme laitekortiston. 
3.2 Defibrillaattorit 
Aikuisten sydänperäisissä sydänpysähdyksissä yleisimmät rytmit ovat sykkee-
tön kammiotakykardia ja kammiovärinä.  Ennusteeltaan ne ovat parhaat, ja nii-
den hoitona on aina defibrillaatio. Defibrillaattorit jaetaan puoliautomaattisiin ja 
manuaalisiin defibrillaattoreihin. (Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taski-
nen 2013, 203–205.) 
 
Defibrillaattori on yksi tärkeimmistä laitteista nykyisessä sairaanhoidossa.  De-
fibrillaattorin tulee toimia niin verkkovirralla kuin akkukäyttöisenäkin. Defibrillaat-
torin tulee toimia verkkovirralla, vaikka defibrillaattorin akku olisi viallinen tai irro-
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tettu laitteesta. Defibrillaattorissa pitää olla käyttötarkoitukseen sopivat aikuisten 
sekä lasten iskuelektrodit. Ne voivat olla sisäiset tai ulkoiset, joko moni- tai ker-
takäyttöiset. Iskuelektrodien tulee olla suunniteltu niin, että ne ovat käyttäjätur-
valliset, koska niissä kulkee jopa viidentuhannen (5000) voltin jännite. (Heininen 
2000, 37, 40–41.) 
 
Defibrillaattorin toimintaperiaatteena on, että se kykenee antamaan kestoltaan 
muutaman millisekunnin pituisen, teholtaan niin ison virtapiikin, että kaikki sy-
dänlihassolut stimuloituvat yhtä aikaa. Laite varastoi latautumisen aikana it-
seensä energian, jonka se sitten luovuttaa muutamassa millisekunnissa potilaa-
seen defibrilloitaessa. (Heininen 2000, 42.) 
3.2.1  Puoliautomaattiset defibrillattorit 
Puoliautomaattiset defibrillaattorit neuvovat käyttäjää elvytysprotokollan mu-
kaan, mutta laitteen käyttäjä päättää aina defibrillointi-iskun antamisesta defibril-
laattorin antamien ohjeiden mukaan (Heininen 2002, 39). Puoliautomaattisen 
defibrillaattorin toiminta perustuu sydämen rytmin analysointiin ja käyttäjän neu-
vomiseen rytmin mukaiseen toimintaan. Laite analysoi rytmiä rekisteröimällä 
muutaman sekunnin välein rytmin säännöllisyyttä, kompleksin morfologiaa ja 
amplitudin poikkeamaa perusviivasta. Laite tunnistaa kammiovärinän 95 %:n 
luotettavuudella.  Se tunnistaa myös kammiotakykardian, jos nopeus on säädet-
tyä rajaa suurempi. Raja on säädetty yleensä 185/minuutissa. Tässä vaiheessa 
potilas voi olla myös hereillä, mikä on huomioitava toiminnassa. Kun laite tun-
nistaa defibrilloitavan rytmin, se lataa itsensä, jonka jälkeen laite ohjeistaa käyt-
täjää painamaan defibrillointinappia. Defibrillointienergia on säädetty valmiiksi 
nykyisten elvytysprotokollien mukaisesti, eikä laitteen käyttäjän tarvitse keskit-
tyä siihen. (Kuisma ym. 2013, 203–205.) 
 
Puoliautomaattista defibrillaattoria ei voida käyttää synkronoituun rytminsiirtoon, 
eikä sillä voida iskeä muihin rytmeihin kuin koneen tunnistamiin tiheälyöntiseen 
kammiotakykardiaan sekä kammiovärinään. Tämä tekee laitteista turvallisia. 
Nykyiset puoliautomaattiset laitteet kytketään liimaelektrodeilla potilaaseen. Osa 
puoliautomaattisista defibrillaattoreista voidaan muuttaa manuaaliseksi lisätoi-
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mintojen avulla. Useat puoliautomaattiset laitteet on varustettu monitoreilla, piir-
turilla sekä muistilla, josta voidaan jälkikäteen tarkastella ja analysoida suoritet-
tuja toimintoja. (Kuisma ym. 2013, 203–205.) 
 
Puoliautomaattinen defibrillaattori on elvytystilanteissa yksinkertaisuutensa ja 
käyttönopeutensa ansiosta usein ensisijainen vaihtoehto, vaikka manuaalinen 
laite olisikin saatavilla. Helppokäyttöisyyden ansiosta puoliautomaattinen defib-
rillaattori sopiikin käyttöön myös sellaisiin toimipisteisiin, joissa sen käyttö on 
vähäistä, kuten terveyskeskuksen vuodeosastoille. Puoliautomaattisia laitteita 
on nykyisin kehitetty jopa maallikkokäyttöön. Näissä laitteissa ei ole monitoria, 
vaan tekstinäyttö, joka on täydentämässä laitteen äänikomentoja. Laitteen käyt-
tö kuitenkin edellyttää vuosittain tapahtuvaa kertauskoulutusta. (Kuisma ym. 
2013, 203–205.) 
3.2.2  Manuaaliset defibrillaattorit 
Manuaaliseksi defibrillaattoria kutsutaan silloin, kun sen käyttäjä analysoi itse 
rytmin ja huolehtii annettavasta joulemäärästä sekä defibrilloinnista valitsema-
naan ajankohtana (Heininen 2002, 39). Manuaalisella defibrillaattorilla voidaan 
iskeä potilasta, olipa hänen rytminsä millainen tahansa. Laitteen käyttö edellyt-
tää riittävää kokemusta ja koulutusta laitteen ominaisuuksista ja sydämen ryt-
mien tunnistamisesta ja tuntemisesta. (Kuisma ym. 2013, 205–206.) 
 
Manuaaliset defibrillaatorit koostuvat iskujen antoon tarkoitetuista päitsimistä, 
rytmin näyttävästä monitorista ja valvontaelektrodeista, joita käytetään rytmin 
tunnistamiseen ja EKG:n ottamiseen. Uusimmilla laitteilla voidaan ottaa jopa 13- 
kanavainen EKG. Kun on kyseessä sydänpysähdystilanne, rytmi voidaan tun-
nistaa suoraan päitsimillä painamalla ne kiinni tiiviisti potilaan rintakehälle. Jos 
potilaalla todetaan kammiovärinä, valitaan annettava energiamäärä, ladataan ja 
suoritetaan defibrillaatio saman tien. Potilaan rytmi tulkitaan tämän jälkeen pi-
tämällä päitsimet edelleen kiinni potilaan rintakehällä. (Kuisma ym. 2013, 205–
206.) Laitteen käyttäjän tulee aina varoittaa muita potilaan ympärillä olevia hen-
kilöitä tulevasta iskusta. Potilaaseen ei saa koskea iskun aikaan sähköiskuvaa-
ran takia. (Heininen 2002, 45.) 
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Päitsimet on merkattu tekstillä APEX, joka asetetaan potilaan vasempaan kyl-
keen sydämen kärjen kohdalle ja STERNUM, joka asetetaan oikean solisluun 
alapuolelle rintalastan viereen (Kuisma ym. 2013, 205–206). Päitsimiin tulee 
asettaa defibrillointigeeliä, joka johtaa hyvin sähköä, mutta estää palovammojen 
syntymisen potilaan iholle (Heininen 2002, 45). 
 
Manuaalisiin defibrillaattoreihin kuuluu aina myös synkronointitoiminto, jonka 
aikana kone tunnistaa monitorilla näkyvät kompleksit ja antaa tehdyt sähköiskut 
synkronoidusti. Useimmissa laitteissa on nykyisin akku sekä muisti, joka taltioi 
defibrillointitapahtumat. Laitteet on myös varustettu tulostimella, joka käynnistyy 
automaattisesti defibrillointi-iskun jälkeen. Monet manuaaliset laitteet on varus-
tettu myös ulkoisella tahdistimella. Ensihoidossa tämä olisi aina suositeltavaa. 
(Kuisma ym. 2013, 205–206.) 
3.3 Monikytkentäinen elektrokardiografia 
Monikytkentäisellä elektrokardiografialla, nykyisin kolmetoistakytkentäinen, tar-
koitetaan sydämen sähköisen toiminnan taltioimista kolmellatoista erilaisella 
kytkennällä, joista neljä on raajakytkentöjä ja seitsemän rintakytkentöjä. Diag-
nostiikka sydänlihasiskemiassa tulisikin perustua aina vähintään kolmetoista-
kytkentäiseen elektrokardiografiaan. (Kuisma ym. 2013, 138–139.) 
 
Monikytkentäisen sydänfilmin ottaminen on nykyisin yleisimpiä sairaanhoitajan 
suorittamia toimenpiteitä. Hoitajan tulee osata tulkita sydänfilmiä pääpiirteittäin, 
että hän osaa arvioida filmin laadun. (Iivanainen & Syväoja 2010, 589.) Nyky-
tekniikka mahdollistaa myös sydänfilmin sähköisen lähettämisen, jolloin voidaan 
saada lisää asiantuntijatietoa päivystävältä kardiologilta tai ensihoitolääkäriltä 
(Kuisma ym. 2013, 138–139). 
 
Sydänfilmin ottamiseksi tulee potilaan iholle kiinnittää tietty määrä elektrodeja, 
joihin kiinnitetään laitteen johdot. Kytkennät ovat raaja- sekä rintakytkentöjä. 
Raajakytkennät mittaavat sydämen sähköistä toimintaa frontaalitasossa, kun 
taas rintakytkennät mittaavat sydämen sähköisen toiminnan horisontaalitasos-
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sa. Elektrodit tulee asettaa oikeisiin paikkoihin. Tämä on ensiarvoisen tärkeää 
sydänfilmin luotettavuuden kannalta. (Iivanainen & Syväoja 2010, 589–590.) 
3.4 Infuusiolaite 
Infuusiolaite on sähkömekaaninen laite, jolla annostellaan nestettä potilaaseen 
kontrolloidusti ylipaineella joko suoraan suoneen tai kudokseen. Infuusionopeus 
asetetaan ennalta. Infuusiolaitteet jaetaan toimintaperiaatteensa mukaisesti jo-
ko jatkuvatoimisiin infuusiopumppuihin tai ruiskupumppuihin. (Määttä 2000, 
162.) 
 
Ensihoidossa käytetään ruiskupumppuja, koska tavalliset infuusiopumput eivät 
toimi kunnolla liikkuvissa yksiköissä. Ruiskupumpun käyttäjä voi itse määrittää 
annostelunopeuden ja käyttää millaista infuusiovahvuutta tahansa. Alueellisesti 
tulisi päivystyksen sekä ensihoidon käyttää samoja infuusiovahvuuksia. Suunni-
teltaessa lääkeinfuusiota siinä tulisi ottaa huomioon lääkkeen vahvuus, potilaan 
paino, käytettävissä oleva ruiskupumppu sekä siihen sopivat ruiskukoot ja an-
nostelutarkkuus. (Kuisma ym. 2013, 252.) 
3.5 Kapnometri 
Kun hiilidioksidia analysoidaan hengitysilmasta, mittausta kutsutaan kapnomet-
riaksi (Salmenperä & Yli-Hankala 2006, 337–362). Kapnometri sisältyy useiden 
monitoimidefibrillaatoreiden ominaisuuksiin. Mittausperiaate kapnometrissa pe-
rustuu hiilidioksidin ominaisuuteen absorboida infrapunavaloa määrätyllä aal-
lonpituudella. Mittaus tapahtuu uloshengityskaasuista. Tulos on luotettava aino-
astaan silloin, kun potilas on intuboitu. Kapnometri ilmoittaa uloshengityksen 
hiilidioksidipitoisuuden lukuarvona, jossa yksikkönä on osapaine (kPa) tai pro-
senttiosuus (%). Normaali valtimoveren hiilidioksidipitoisuus on 4,6–6,0 kPa, 
joten kapnometrian ilmoittaessa lukemaa 5,0 kPa, kyse on normoventilaatiosta. 
(Kuisma ym. 2013, 128–129.) 
 
Ensihoidossa intuboidulle potilaalle tulisi rutiininomaisesti laittaa kapnometri 
mittaamaan uloshengityksen hiilidioksidipitoisuutta. Se on samalla luotettava 
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tapa varmistua intubaatioputken oikeasta paikasta. Elvytettävällä potilaalla kap-
nometrilla voidaan mitata myös paineluelvytyksen laatu. Myös elvytetyn potilaan 
normoventilaatio voidaan parhaiten varmistaa kapnometrilla. (Kuisma ym. 2013, 
128–129.) Kapnometri on myös erinomainen kriisimonitori. Äkkiä nollatasoon 
sammunut kapnogrammi ei voi merkitä kuin sydänpysähdystä tai respiraattori-
letkun irtoamista valvottavalla potilaalla. (Salmenperä & Yli-Hankala 2006, 337–
362.) 
3.6 Pulssioksimetri 
Pulssioksimetri on aistien jälkeen tärkein apuväline, jolla mitataan potilaan pe-
ruselintoimintojen tilaa. Laitteen helppokäyttöisyyden ansiosta tulisi potilaalta 
ottaa ensimmäinen happisaturaatioarvo ennen lisähapen antamista. (Aalto 
2009, 93.)  Pulssioksimetria käytetään nykyisin potilaan seurannassa rutiinin-
omaisesti. Sen avulla voidaan seurata potilaan happeutumista sekä pulssitiheyt-
tä reaaliaikaisesti. Happisaturaatio ilmoittaa, kuinka paljon hemoglobiinissa on 
happea. Normaaliarvo on, kun pulssioksimetri ilmoittaa vähintään lukemaa 94. 
Kun potilaaseen asetettu mittari ilmoittaa lukemaa 80, kyseessä on yleensä vai-
kea hypoksia. Pulssioksimetrin käyttöön kuitenkin liittyy aina rajoituksia, ja sen 
antamia lukemiin tuleekin suhtautua tietyllä kriittisyydellä. Mittaustuloksia tar-
kastellessa tulee aina ottaa huomioon potilaan kokonaisvointi. (Kuisma ym. 
2013, 126–128.) 
 
Pulssioksimetrin mittausanturit koostuvat valoa lähettävistä ja vastaanottavista 
diodeista. Oksimetri laskee veren hemoglobiinin happisaturaation kahden valon 
aallonpituuden suhteesta. (Salmenperä & Yli-Hankala 2006, 337–362.)  Hap-
peutunut ja hapen jo kudokselle luovuttanut hemoglobiini imevät valon eri aalto-
pituuksia kumpikin eri tavalla. Pulssioksimetrin anturit kiinnitetään yleensä sor-
meen tai varpaaseen samoin kuin pyykkipoika. On olemassa myös antureita, 
jotka kiinnitetään korvanlehteen tai nenän väliseinään. Pulssioksimetrin anturia 
ei tule kiinnittää koskaan vammautuneeseen tai iskeemiseen ruumiinosaan. 
(Kuisma ym. 2013, 126–127.) 
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Pulssioksimetrin virhelähteenä voivat olla häkämyrkytyspotilaasta mitatut arvot, 
koska pulssioksimetri tulkitsee karboksihemoglobiinin aina oksihemoglobiiniksi 
(Salmenperä & Yli-Hankala 2006, 342). Häkämyrkytyspotilaan nykyisissä hoito-
ohjeissa ei tarvita pulssioksimetrin mittausta, vaan hoitona on happeuttaminen 
sataprosenttisella hapella. Kenttäoloissa myös potilaan viileät raajat tekevät 
mittaamisen mahdottomaksi. Tällöin laitteessa tulisi olla anturit, joilla mittaus 
voitaisiin tehdä joko nenän väliseinästä tai korvanlehden nipukasta. (Kuisma 
ym. 2013, 127–128.) 
3.7 Automaattinen verenpainemittari 
Nykyiset monitoimidefibrillaattorit on usein varustettu automaattisilla veren-
painemittareilla, jotka ovat ensihoidon alueella syrjäyttäneet manuaaliset veren-
painemittarit (Kuisma ym. 2013, 133). Valtimoiden sisäisestä paineesta käyte-
tään nimitystä valtimoverenpaine. Sen korkeinta pulsoivaa arvoa kutsutaan sys-
toliseksi paineeksi ja matalinta diastoliseksi paineeksi. Paineen mittayksikkö on 
elohopeamillimetri (mmHg). (Karlqvist 2002, 69.) 
 
Useimmat automaattiset verenpainemittarit ovat oskillometrisia mittareita. Oskil-
lometrinen mittari täyttää mansetin pumpulla ja laskee painetta joko portaittain 
tai jatkuvasti. Mansetti on yhdistetty pumppuun paineletkulla. Mansettipainees-
sa havaitaan pulssiaallosta johtuvaa huojuntaa (oskillaatio), joka rekisteröidään. 
Kun painetta lasketaan hitaasti, havaitaan oskillaation amplitudin suurenevan, 
saavuttaen maksiminsa ja pienenevän uudelleen.  Näistä arvoista lasketaan 
laitevalmistajien kokeellisten mittausten mukaan systolinen sekä diastolinen 
paine. Laitevalmistajien laskentakaavat ovat liikesalaisuuksia. (Karlqvist 2002, 
73.) 
 
Oskillometrisen mittauksen tulos ilmoitetaan yhden elohopeamillimetrin tark-
kuudella, mutta todellisuudessa mittaustarkkuus voi olla huonompi. Erityisesti 
diastolisen paineen mittatarkkuus on huono. Automaattinen verenpainemittari, 
joka perustuu oskillometriaan, ei pysty mittaamaan luotettavasti verenpainetta 
rytmihäiriöpotilaalta. (Karlqvist 2002, 73.) 
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4  Potilaan tutkiminen ja hoito 
4.1 Tilanarvio 
Kun kyseessä on vammautunut potilas, aloitetaan tilanarvio matkalla kohtee-
seen. Hälytyskeskuksen antama tehtäväkoodi kertoo karkeasti esitiedot tapah-
tumasta, vammasta ja riskin suuruusluokasta. Matkalla tulee selvittää, että koh-
teeseen lähetetyt resurssit ovat riittävän suuret sekä tarpeenmukaiset. Toisin 
sanoen on riittävä määrä ensihoitoyksiköitä sekä tarpeelliset tukiyksiköt, kuten 
esimerkiksi raivauskalusto.  
 
Potilaan tilanarvio jaetaan ensiarvioon sekä täydennettyyn tilannearvioon. En-
siarviossa arvioidaan kohdetiedot, potilaan peruselintoiminnot, annetaan välitön 
hätäensiapu sekä kartoitetaan alustavat tilannetiedot. Potilaan tilan ensimmäi-
nen arvio tehdään silmämääräisesti heti onnettomuuspaikalle saavuttua. Tällöin 
nähdään potilaan liikkumiskyky tai liikehdintä, valittaako potilas mitään sekä 
suuremmat vammat. Tämän jälkeen siirrytään tutkimaan potilas peruselintoimin-
tojen osalta ABCDE-tutkimusmenetelmällä. Samanaikaisesti suoritetaan poti-
laalle välittömät hoitotoimenpiteet, joilla turvataan peruselintoiminnot. (Kuisma 
ym. 2013, 519–520.) Kuljetuksen aikana on tärkeintä huolehtia potilaan vitaa-
lielintoimintojen turvaamisesta ja niiden valvonnasta.  Arviointi tapahtuu myös 
ABCD-periaatteella. Valvontaan käytetään perusmonitorointeja, kuten pulssiok-
simetria, verenpainemittaria sekä EKG-laitetta. (Metsävainio 2012, 55–56.) 
4.2 ABCDE-tutkimusmenetelmä 
ABCDE-menetelmä tarkoittaa potilaan tutkimisen järjestelmällistä etenemistä 
elinryhmittäin (Aranko 2011, 4).  ABCDE-järjestelmä sisältää henkeä uhkaavien 
vammojen tunnistamisen sekä niiden välittömän hoidon. Pitäisi pystyä huomi-
oimaan tehokkaasti esimerkiksi potilaan merkittävät verenvuodot sekä erilaiset 
ilmatie-esteet. Näillä toimenpiteillä pyritään estämään traumapotilaiden varhai-
nen kuolema. (Frazer 2007, 113.) Seuraavissa kappaleissa avaamme ABCDE-
tutkimusmenetelmien sisällön järjestyksessä miksi ja miten ne tulee suorittaa. 
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4.2.1  Hengitysteiden hallinta 
Hengitysteiden hallinnassa periaatteet ovat samat niin ensihoidossa kuin leik-
kaussalissa ja tehohoidossakin. Kun potilas on kriittisesti sairastunut, voidaan 
hoidon kulmakivenä pitää avoimesta ilmatiestä huolehtimista, jolla pyritään 
varmistamaan keuhkotuuletus ja riittävä happeutuminen. Kynnys vaikeasti 
vammautunen potilaan intubaatioon tulee olla matala. (Niemi-Murola 2012, 24–
25.) 
 
Potilaalta tutkitaan ensimmäiseksi, ovatko hengitystiet avoinna, toisin sanoen 
tuntuuko ilmavirta. Hengitystie ei ole yleensä uhattuna, jos potilaan tajunnanta-
so on normaali ja potilas pystyy puhumaan. Yleensä potilaan hengitystie on 
vaarassa tukkeutua, jos hän on tajuton tai hengitysäänistä kuuluu vinkunaa, 
puhe on käheää, tai jos hänellä on murskavamma kasvojen tai kaulan alueella. 
Tarvittaessa potilaan hengitystiet avataan kohottamalla leukakulmaa kevyesti. 
Kaularankaa tulee vammapotilaalla tällöin aina varoa. Tarvittaessa nielu puhdis-
tetaan ensisijaisesti sormilla. Tajuttomalla potilaalla varmistetaan ilmatiet ja har-
kitaan vaihtoehtoista ilmatietä, esimerkiksi intubaatiota. Ellei pystytä varmista-
maan vaihtoehtoista ilmatietä, potilas laitetaan makaamaan kylkiasentoon. 
(Kuisma ym. 2013, 520.) 
4.2.2   Hengityksen riittävyyden arvioiminen ja avustaminen 
Tajunnaltaan heikentynyt potilas tulisi käytännössä aina intuboida, sillä mikään 
muu vaihtoehtoinen ilmatie ei estä potilaan mahansisällön aspiraatiota niin te-
hokkaasti kuin intubaatio (Niemi-Murola 2012,25–26). Potilaalta seurataan, tuot-
taako hän lauseita tai sanoja sekä näkyykö tajuttomalla potilaalla hengitysliikkei-
tä. Potilaan hengitys on vaarassa käydä riittämättömäksi, jos se ylittää taajuu-
den 30/minuutti, on alle 8/minuutti tai potilas ei jaksa tuottaa kuin lyhyitä lausei-
ta. Jos potilas ei hengitä, tarkastetaan kaulavaltimolta syke ja tarvittaessa aloi-
tetaan peruselvytys. Jos potilaalla todetaan olevan peruselintoimintojen häiriö, 
tai kyseessä on suurienerginen vamma, aloitetaan aina lisähapen antaminen.  
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Jos potilaalla on kaasumyrkytys tai palovamma, harkitaan intubaatiota, vaikka 
ilma vielä kulkisikin. Tilanteesta saattaa kehittyä nopeasti keuhkopöhö tai vas-
taava, ja se vaikeuttaa intubaatiota myöhemmin. (Frazer 2007, 114.) Jos tajut-
toman potilaan hengitystaajuus on alle 8/minuutti, aloitetaan hengityksen tuke-
miseksi maskiventilaatio tai harkitaan vaihtoehtoista ilmatietä (Kuisma ym. 
2013, 521). Intubaatio on ensisijainen ilmatie, jos potilaan Glasgow coma sca-
len pisteet ovat alle 8, hengitys on riittämätön tai potilaalla on vamma ylemmis-
sä hengitysteissä (Frazer 2007, 114). Tajunnantason määrittely Glasgow Coma 
Scalen taulukolla jaetaan kolmeen eri vasteeseen seuraavasti: 
 
Silmien avaaminen 
 4 Spontaanisti 
 3 Kehotuksesta 
 2 Kivusta 
 1 Ei lainkaan 
Puhevaste 
 5 Asiallinen 
 4 Sekava 
 3 Yksittäisiä sanoja 
 2 Ääntelyä 
 1 Ei mitään vastetta 
Liikevaste 
 6 Noudattaa kehotuksia 
 5 Paikantaa kivun 
 4 Väistää kivun 
 3 Fleksio (koukistus) 
 2 Ekstensio (ojennus) 
 1 Ei reagoi mihinkään 
(Oksanen & Turva 2010, 84). 
Auskultoidaan hengitysäänet stetoskoopilla, kiinnitetään huomio hengityksen 
symmetrisyyteen. Paljastetaan potilaan rintakehä ja arvioidaan rintakehän liik-
keitä sekä ihoa. Tutkimuksissa kiinnitetään huomio ihon haavoihin sekä liikkei-
den symmetriaan. Tunnustellaan käsillä rintakehän jäntevyys, etsien mahdolli-
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sia murtumia sekä ihonalaista ilmaa. Huomioidaan jänniteilmarinnan mahdolli-
suus, etenkin jos potilaalla on rintakehävamma. Jos todetaan jänniteilmarinta, 
se laukaistaan neulatorakosenteesin avulla. Neulatorakosenteesi tehdään suu-
rella laskimokanyylilla. Laskimokanyylista poistetaan tippakammio ennen toi-
menpidettä. Punktio tehdään niin, että neula viedään toisen ja kolmannen kylki-
luun välistä solisluun keskilinjassa potilaan pleuratilaan, jolloin pleuratilassa ole-
va ilma pääsee purkautumaan pois. Paineella purkautuva ilma osoittaa, että 
kyseessä on jänniteilmarinta. (Kuisma ym. 2013, 432, 521.) 
4.2.3  Verenkierron riittävyyden arviointi ja ulkoisten verenvuotojen 
tyrehdyttäminen  
Verenkierron vajaus syntyy potilaalle, kun sydämen minuuttitilavuus tai veren-
paine ei pysty enää huolehtimaan kudosten riittävästä verenkierrosta (Junttila 
2012, 30). Ensimmäiseksi tunnustellaan potilaan syke sekä etsitään mahdollisia 
ulkoisia tai sisäisiä verenvuotoja, jotka ovat suuruudeltaan merkittäviä. Tyrehdy-
tetään suuret ulkoiset verenvuodot painamalla vuotokohtaa. (Kuisma ym. 2013, 
521.) 
 
Potilas ei ole välittömässä hengenvaarassa, jos rannesyke tuntuu. Ellei ran-
nesykettä tunnu, tunnustellaan kaulavaltimosyke. Ellei kaulavaltimosyke tunnu, 
aloitetaan peruselvytys. Potilas kytketään valvontamonitoriin ja tarkastetaan 
rytmi. Potilaan jalat tulee nostaa kohoasentoon ja hänelle avataan suoniyhteys 
mahdollisimman suureen laskimoon ja aloitetaan nestehoito ringerin liuoksella 
tai kolloidilla. Jos vuoto on kontrolloimaton, potilaalla on suurienerginen vamma, 
tai laaja palovamma, hänelle avataan aina vähintään kaksi suoniyhteyttä. 
(Kuisma ym. 2013, 521.) 
4.2.4  Neurologinen vamma 
Tarkistetaan potilaan orientaatio aluksi puhuttelemalla potilasta (Porthan & 
Sormunen 2000b, 175–176). Sekavan potilaan tajunnantasoa ja hermostoa tu-
lee jatkuvasti seurata toistamalla arvio kliinisellä tutkimuksella sekä Glasgow`n 
kooma-asteikolla (Kuisma ym. 2013, 521; Porthan & Sormunen 2000, 175–
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176). Tajunnantason määrittämisen lisäksi tulee arvioida niskajäykkyys, silmien 
liike, pupillistatus, raajojen mahdolliset puolioireet sekä refleksit (Junttila 2012, 
32). 
4.2.5  Vammojen paljastaminen ja lisävammojen esto 
Pyritään estämään potilaan lisävammautuminen ja paljastamaan esiin vamma-
alueet, jolloin riisutaan potilas perusteellisesti, että saataisiin luotettavasti kartoi-
tettua kaikki mahdolliset vammat. Asetetaan potilas rankalaudalle tai tyhjiöpat-
jalle ja tuetaan potilaan kaularanka ennen siirtämistä rankalaudalle. (Kuisma 
ym. 2013, 521–522.) Pyritään estämään potilaan jäähtyminen peittelemällä poti-
las asianmukaisesti avaruuslakanalla ja käyttämällä lämpimiä nesteitä (Kuisma 
ym. 2013, 521–522; Porthan & Sormunen 2000a, 174). 
4.3 Täydennetty tilannearvio 
Ensiarviota seuraa täydennetty tilannearvio, jossa painopistenä on potilaan oi-
reissa ja tilanteeseen johtaneen syyn selvittelyssä (Aalto 2009, 92). Täydenne-
tyllä tilannearviolla luodaan tarkempi käsitys tapahtumista, jotka johtivat onnet-
tomuuteen, potilaan esitiedoista sekä senhetkisestä tilasta. Potilasta ryhdytään 
tutkimaan perusteellisemmin, ja tutkinta suunnataan vammamekanismin ja 
vammalöydösten mukaiselle alueelle. Huomion keskipisteenä tulee olla hengi-
tyksen, verenkierron ja neurologisen tilan selvittely. Samanaikaisesti aloitetaan 
löydösten ja oirekuvan perusteella täsmennetty ensihoito, johon kuuluvat lääke-
hoito, kivunhoito, nestehoito sekä murtumien ja haavojen hoito. (Kuisma ym. 
2013, 522.) Täydennetty tilanarvio johtaa yleensä jo aloitetun ensihoidon täy-
dentämiseen muilla potilaan vammojen tai sairauden vaatimilla hoitomenetelmil-
lä (Aalto 2009, 92). Frazerin ( 2007, 113) mukaan tarkennetussa tutkimuksessa 
voidaan keskittyä tarkemmin ja täsmällisemmin vammoihin päästä varpaisiin. 
Tällä järjestelmällä päästään siihen, että potilas on tehokkaasti hoidettu, mutta 
myös kaikki pienetkin vammat on huomioitu. Kunnollisen tutkimuksen jälkeen 
potilaan tila on vakautettu, ja hänet voidaan siirtää jatkohoitoon. Äkillisesti sai-
rastuneen potilaan tutkimisessa käytetään samantapaista arviointijärjestelmää 
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ja järjestystä peruselintoimintojen arviointiin kuin vammapotilailla (Kuisma ym. 
2007, 63–65).  
5 Ensihoidon laadunhallinta 
5.1 Laadunhallinnan taustaa 
Laatua ei voida kunnolla määritellä muutamilla sanoilla. Laatu syntyy asiakkaan 
asenteesta organisaatiota sekä sen tuottamia palveluja tai tuotteita kohtaan. 
Tämän näkemyksen mukaan laadun tulkitsijana toimii aina asiakas, ja laatua 
tulisi tarkkailla ja tarkastella aina asiakkaan näkökulmasta. (Ylikoski 2000, 118.) 
Laatu käsitteenä tarkoittaa yleensä palvelun tai tuotteen virheettömyyttä, järjes-
telmällistä pyrkimystä erinomaisuuteen sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. 
Laatu voidaan määritellä monella tavalla. Oleellisinta on, että jokaisessa organi-
saatiossa hahmotetaan, mitä laatu on organisaation omassa toiminnassa ja se, 
miten laatua hallitaan. (Kuisma ym. 2013, 66.) Palveluntuottajan imagolla on 
vahva vaikutus asiakkaiden laatukokemuksiin. Se vaikuttaa aina asiakkaiden 
käsityksiin palvelusta ja sen laadusta. Kun palveluntuottajalla on hyvä imago, se 
suojaa kolhuilta, mutta jos on huono imago, niin asiakkaan mielestä pienikin 
virhe tuntuu aina suurelta. (Ylikoski 2000, 136–137.) 
 
Systemaattisesti laatutyö on lähtenyt kehittymään 1900-luvun alkupuolella, kun 
yksilöllisistä tuotteista alettiin siirtyä sarjatuotantoon. Kun tuotantomäärät suu-
renivat, hukkaprosentti oli iso, tuotteiden laatu vaihteli, joten syntyi tarve hallita 
laatua. Laatua tarkasteltiin aluksi tarkkailemalla valmistuneita tuotteitta. Tuotan-
tomenetelmiä yhdenmukaistettiin, tuotantohenkilöstöä koulutettiin ja erikoistet-
tiin eri työvaiheisiin. Maailmansodat ovat vauhdittaneet laadunhallintaa, koska 
silloin ei ole ollut varaa tehdä hukkatyötä/tavaraa. (Kuisma ym. 2013, 66.) 
 
Julkisiin palveluihin laatuajattelu tuli voimakkaammin vasta 1990-luvulla. Ylei-
semmin tunnettu laadunhallintajärjestelmä on nykyisin ISO 9000 - laatustandar-
di. Se on yleisjärjestelmä, joka edellyttää tulkintoja, kun sitä sovelletaan tervey-
denhuoltopalveluihin. (Kuisma ym. 2013, 66.) ISO 9000–
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laatujärjestelmästandardi on International Standardization Organizationin laa-
dunvarmistusta ja laatujohtamista käsittelevä julkaisusarja, jonka perusosa 
koostuu viidestä eri standardista (Sarala & Sarala 1996, 111.) 
5.2 Laadunhallinta terveydenhuollossa 
Sosiaali- ja terveysministeriön (341/2011, 1.§) asetus on tehty ohjaamaan laa-
dunhallintaa terveydenhuollossa. Terveydenhuollon laatua on ohjattu kansalli-
sesti laadunhallintasuosituksilla. Suosituksissa laadunhallinta on jatkuvaa työtä 
korostaen henkilöstön ja johdon vastuuta. Laatutyön painopiste on asiakasläh-
töisyys ja erityisesti asiakkaan osallistuminen sekä prosessien hallinta. Laatu-
työn tulee olla järjestelmällistä, ja se myös edellyttää toiminnan seurantaa, mit-
taamista ja arviointia. Näillä tiedolla ohjataan ja tarvittaessa muutetaan toimin-
taa. Terveydenhuolto on palvelutehtävää, ja sen vuoksi laadusta puhutaan pal-
velun laatuna. 
 
Terveydenhuollon laatua säätelevät useat lait, kuten laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista (785/1992, 3.§) määrittää, että potilaalla on oikeus laadultaan hy-
vään terveyden- ja sairaanhoitoon. Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 8.§) puo-
lestaan määrittää sen, että terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön 
sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Toiminnan on oltava turvallista, laa-
dukasta ja se tulee toteuttaa asianmukaisesti.  
 
Laatu sosiaali- ja terveydenhuollossa tarkoittaa yleensä kykyä täyttää asiakkai-
den tarve ammattitaidolla, kokonaisvaltaisesti sekä edullisin kustannuksin. Tä-
mä kaikki tulee tehdä lakien ja asetusten mukaisesti. Yksi keskeinen painopis-
tealue terveydenhuollossa on hoidon vaikuttavuuden arviointi. Palvelutarpeiden 
kasvaessa ja samaan aikaan julkishallinnon rahoituksen heiketessä on tuotta-
vuudesta tullut entistä tärkeämpi näkökulma laadunhallintaan. (Kuisma ym. 
2013, 69.) 
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5.3 Ensihoidon laadun keskeiset asiat  
Laatutyön keskeisimpiä asioita on ulkoisten ja sisäisten prosessien hallinta sekä 
järjestelmällisyys toiminnassa, jota voidaan kehittää eri menetelmin. Ensihoi-
dossa systemaattinen laadunhallinta on vielä alkutekijöissään. Laatu sanana 
käsittää useita määritelmiä, eikä yhtä ja oikeaa menetelmää ole olemassa. Ter-
veydenhuollossa laadun tarkoituksena on täyttää asiakkaiden palveluiden tarve 
ammattitaidolla, lakien ja asetusten mukaan sekä pyrkiä tekemään se kustan-
nustehokkaasti. Ensihoitopalvelussa laatua on avun tuova hoito sekä siitä seu-
raava turvallisuudentunne. Tämän hetken käsityksen mukaan laatu on osa koko 
ensihoito-organisaation toimintaa, eikä pelkästään johdon väline. Laadunhallin-
nan avulla onkin parempi mahdollisuus tuottaa palveluita asiakaslähtöisesti, 
parantaa hoidon tuloksia, päästä kustannustehokkaaseen toimintaan sekä lisätä 
henkilöstön työhyvinvointia. Ensihoidossa laadunhallinnan viisi keskeistä asiaa 
ovat: 
 Yhteiset toimintaperiaatteet, arvot ja visiot sekä niihin sitoutuminen 
 Palvelulinjojen sekä prosessien hallinta 
 Asiakassuuntautuneisuus 
 Laadun arvioiminen 
 Yhdistää laadunhallinta rutiiniksi jokapäiväiseen toimintaan. 
 
Organisaation toiminnassa laadun aikaansaaminen vaatii saada sisäistetyksi 
laatuajattelu kaikissa toimijoissa ja toiminnoissa (Kuisma ym. 2007, 580–583). 
Ensihoidon laadun käsitteinä voidaan pitää potilaan asiakastyytyväisyyttä, ensi-
hoitohenkilöstön tyytyväisyyttä, palveluntuottajan taloutta sekä toimintojen mää-
rittelyä ja kehittämistä. Ensihoitopalvelun laatua voidaan seurata monella eri 
tavoin, jotka kuvaavat keskeisiä näkökulmia laadussa. Tuloksia tulee seurata ja 
analysoida järjestelmällisesti, että laatua voidaan kehittää. (Määttä 2003b, 36–
37.) Opinnäytetyönä tehtävä lääkintälaitekortisto on yksi tärkeä seurantamene-
telmä kehitettäessä ensihoitopalvelun laatua. 
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5.4 Laatutyö Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelussa 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelulla ei ole tällä hetkellä ole-
massa laatukäsikirjaa. Laatua seurataan kuitenkin jatkuvasti. Seurannan koh-
teina ovat henkilöstön tekemät suoritteet. Tehtäväsuoritteista seurataan esimer-
kiksi henkilöstön tekemiä vitaalielintoimintojen mittauksia potilailta, potilaalle 
aloitettuja hoitoja, tehtävien lukumäärää, käyttöastetta, ajettuja kilometrejä, x-
tehtävien lukumäärää ja lääkärikonsultaatioiden määrää. Seurannalla voidaan 
varmistaa työntekijän ja potilaan oikeusturva myös jälkikäteen. Tämän lisäksi 
seurantaan kuuluu myös yksiköiden lähtö- ja potilaan tavoittamisajat. Myös 
työntekijöiden kouluttautumista seurataan, kuten myös kaluston ja laitteiden 
päivittäistarkastuksia. Asiakaspalautteet ovat käytössä pelastuslaitoksella, ja ne 
ovat myös osa jatkuvaa laadunseurantaa. (Hakkarainen 2013.) 
 
Laatutyöhön kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota, kun sosiaali- ja terveys-
ministeriön Ensihoidon, Päivystyksen ja Hätäkeskustoiminnan yhteistyön ohja-
usryhmän Laatu- ja potilasturvallisuusjaos saa valmiiksi suosituksen ”Laatu- ja 
potilasturvallisuus ensihoidossa ja päivystyksessä, suunnittelusta toteutukseen 
ja arviointiin”. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 
ensihoidon vastuulääkäri Susanna Wilen on ryhmän jäsenenä. Työryhmän ta-
voitteena on tuottaa suositus, jonka avulla ensihoidon ja päivystyksen järjestä-
misvastuussa olevilla ja palveluntuottajilla on mahdollisuus suunnitella, toteuttaa 
ja arvioida laadukas ja turvallinen palvelu ensihoidossa ja päivystyksessä. Tä-
män suosituksen pohjalta aletaan rakentaa laatujärjestelmää ensihoitopalvelul-
le. (Hakkarainen 2013.) 
6 Potilasturvallisuus 
6.1 WHO:n tosiasioita potilasturvallisuudesta 
WHO on esittänyt kymmenen tosiasiaa potilasturvallisuudesta maailmanlaajui-
sesti. Potilasturvallisuus on vakava maailmanlaajuinen julkisen terveydenhuol-
lon ongelma. Viime vuosina valtiot ovat kasvavassa määrin yleisesti hyväksy-
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neet potilasturvallisuuden parantamisen tärkeyden. Vuonna 2002 WHO:n jä-
senvaltiot sopivat WHO:n päätöslauselman potilasturvallisuudesta. 
 
 WHO:n tilastot osoittavat, että kehitysmaissa yksi (1) kymmenestä poti-
laasta vahingoittuu saadessaan sairaalahoitoa. Vahingot vaihtelevat vir-
heestä onnettomaan sattumaan/ tapahtumaan. 
 
 Kehitysmaissa todennäköisyys saada vammoja sairaalassa on korkeam-
pi kuin teollisuusmaissa. Terveydenhuoltoperäinen tulehduksen riski jois-
sain kehitysmaissa on 20 kertaa korkeampi. 
 
 1,4 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti kärsii sairaalasta saaduista in-
fektioista. Käsihygienia on olennaisin mittari/tekijä vähennettäessä ter-
veydenhuollosta johtuvia infektioita ja antimikrobi-resistenssien kehitty-
mistä. 
 
 Ainakin 50 prosenttia lääkintälaitteista kehitysmaissa on käyttökelvotto-
mia tai osittain käytettäviä. Usein laitteita ei osata käyttää tai laite puut-
tuu. Lopulta diagnoosia tai hoitoa ei voida tehdä. Tämä johtaa heikko-
tasoisiin tai vaarallisiin diagnooseihin tai hoitoihin, jotka voivat uhata poti-
laan terveyttä ja voivat johtaa vakaviin vaurioihin tai kuolemaan. 
 
 Joissain maissa jopa 70 prosenttia injektioista annetaan steriloimattomilla 
ruiskuilla ja neuloilla. Tämä altistaa miljoonat ihmiset infektioille, vaka-
vimpina verenvälityksellä siirtyvät sairaudet, kuten hepatiitti B ja C sekä 
HIV. Joka vuosi turvattomat injektiot aiheuttavat 1,3 miljoonaa kuolemaa.  
 
 Kirurgia on monimutkaisin ongelma ratkaistavaksi.  Yli 100 miljoonaa ih-
mistä tarvitsee kirurgista hoitoa vuosittain eri syistä. Ongelmat liittyvät 
leikkauksen turvallisuuteen kehitysmaissa, joissa puolet kuolemaan tai 
haitalliseen vammaan johtavista tapahtumista voitaisiin välttää. 
 
 Taloudelliset hyödyt potilasturvallisuuden edistämiseksi ovat kiinnostavia. 
Tilastot osoittavat, että uusiin sairaaloihin sijoittaminen, oikeudenkäynti-
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kulut, sairaalasta saadut infektiot, saamatta jääneet tulot, vammat ja lää-
kekulut ovat joissain maissa 6-29 biljoonaa USD vuodessa. 
 
 Suuririskisessä teollisuudessa, kuten ilmailussa ja ydinvoimaloissa, on 
paljon paremmat turvajärjestelmät kuin terveydenhuollossa. Ilmailuonnet-
tomuudessa vammautumisen mahdollisuus on yhden suhde miljoonaan, 
kun terveydenhuollossa riski saada potilasvahinko on yhden suhde kol-
meensataan. 
 
 Potilaiden kokemus ja terveys ovat potilasturvallisuutta ajavien liikkeiden 
ja järjestöjen pääajatus. Maailman potilasturvallisuusjärjestöissä työsken-
telee 40 puolestapuhujaa ja edunvalvojaa ajamassa potilasturvallisuuden 
laiminlyönneistä kärsineitä, ja he auttavat terveydenhuoltoa turvallisem-
maksi maailmanlaajuisesti. (WHO 2013.) 
6.2 Potilasturvallisuus käsitteenä 
Potilasturvallisuus käsittää terveydenhuollossa toimivien työntekijöiden ja orga-
nisaation toiminnot ja periaatteet, joiden tarkoituksena on suojata potilasta va-
hingoittumasta sekä varmistaa hoidon turvallisuus. Potilaan näkökulmasta poti-
lasturvallisuus käsittää sen, että hän saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Se käsittää myös hoidon turvallisuu-
den, laiteturvallisuuden, lääkitysturvallisuuden sekä on myös osa hoidon laatua. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.) 
6.3 Potilasturvallisuusstrategia 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Potilasturvallisuuden edistämisen oh-
jausryhmän mukaan potilasturvallisuus tulee nostaa keskeiseksi tavoitteeksi 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Se on laadun perusta terveyden- ja sairaanhoi-
dossa. Turvallinen hoito tulee toteuttaa oikein ja oikeaan aikaan. Olemassa ole-
via voimavaroja hyödynnetään parhain mahdollisin tavoin. Turvallisen hoidon 
vaikuttavia hoitomenetelmiä käytetään siten, ettei potilaalle koidu tarpeetonta 
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haittaa. Vaaratapahtumat ovat aina mahdollisia terveydenhoidossa, vaikka hen-
kilökunta on työhönsä sitoutunutta ja ammattitaitoista sekä toiminta on säädel-
tyä, sillä ala on vaativaa ja monisyistä. Käsitteenä potilasturvallisuus tarkoittaa 
toimintoja ja periaatteita, joilla varmistetaan potilaiden hoidon turvallisuus. Sen 
sisältöön kuuluu poikkeamien hallinta sekä niistä johtuvien haittojen ehkäisy. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.) 
 
Toimintayksiköissä niitä periaatteita, joiden tavoitteena on suojata potilasta va-
hingoittumiselta sekä varmistaa hoidon turvallisuus, kutsutaan potilasturvalli-
suudeksi. Potilasturvallisuus ja sen edistäminen on aina kustannustehokasta 
toimintaa. Potilasturvallisuus varmistetaan parhaiten tutkimalla ja arvioimalla 
palvelujärjestelmää sekä poistamalla siellä jo olevia riskejä. Sosiaali- ja terve-
ysministeriö käsittelee potilasturvallisuutta strategiassaan neljästä näkökulmas-
ta, joita ovat vastuu, turvallisuuskulttuuri, säädökset sekä johtaminen. Tavoitteet 
strategiassa liittyvät potilaan informointiin ja voimaannuttamiseen, raportointiin 
vaaratapahtumista, niistä oppimiseen, riskien ennakointiin, henkilökunnan 
osaamiseen sekä riittäviin voimavaroihin potilasturvallisuustyössä (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2009.). 
6.4 Potilasturvallisuuden mittarit 
Terveydenhuollon työympäristö on usein alati muuttuva sekä hektinen. Tervey-
denhuollossa työskentelevät ammattilaiset käsittelevät jokaisessa työvuoros-
saan suuria määriä eri lähteistä tulevaa informaatiota. Nämä seikat vaikuttavat 
siihen, että toimintaan sisältyy yksiköissä vaaratilanteita. Tämän takia potilas-
turvallisuutta tulee perustellusti mitata ja kehittää sitä paikallisesti, kansallisesti 
sekä myös kansainvälisesti. Terveydenhuollossa laadun mittaaminen kuitenkin 
on usein haasteellista johtuen toiminnan sisällöstä sekä toimintaympäristöstä. 
Potilasturvallisuuden kuvaamisessa ja kehittämisessä Suomessa käytetään ny-
kyisin mittareina eniten potilasvahinko – vaaratapahtumailmoituksia, potilaspa-
lautteita ja kanteluita.( Mattila 2013, 375, 384.) 
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6.5 Vaaratilanteiden raportointi 
Vaaratilanteista voidaan aina oppia, jos organisaatio antaa siihen mahdollisuu-
den. Kun vaaratapahtuma on sattunut, on helppoa etsiä siihen syyllinen sekä 
muistuttaa henkilökuntaa olemaan entistä huolellisempi toiminnoissaan. Syyllis-
täminen vaaratapahtumasta ei koskaan kehitä organisaation toimintaa, vaan 
seurauksena voi olla samanlaisen tapahtuman toistuminen ja vaikeneminen 
vaaratapahtumasta. Vaaratapahtumista oppiminen syntyy, kun työyhteisö yh-
dessä pohtii, miksi vaaratapahtuma pääsi syntymään sekä miten sen perusteel-
la jatkossa muutetaan toimintaa, ottaen siinä huomioon ihmisen erehtymisen 
mahdollisuus. Näin toimimalla päästään pysyviin muutoksiin ja pystytään estä-
mään vastaavanlaisen vaaratapahtuman syntyminen jatkossa. (Kinnunen, Aal-
tonen & Malström 2013, 257.) 
 
Vaaratapahtumista raportoinnin on tarkoitus parantaa potilasturvallisuutta kehit-
tämällä toimintaa. Tähän on kehitetty vaaratapahtumien raportointi- ja oppimis-
järjestelmiä. Yksi tunnetuimmista vaaratapahtumien raportointijärjestelmistä on 
nimeltään HaiPro. Se on lyhenne sanoista haittatapahtumien raportointiproses-
sin kehittäminen terveydenhuollon organisaatioissa. Ohjelmaa on alettu kehittää 
2000-luvun puolivälissä Valtion Teknisen Tutkimuskeskuksen ja Lääkelaitoksen 
yhteistyönä. Myöhemmässä vaiheessa toimintaa lähti rahoittamaan myös sosi-
aali- ja terveysministeriö. Vuonna 2011 HaiPron käyttäjinä oli jo yli yhdeksän-
kymmentätuhatta terveydenhuollon ammattilaista lähes kaikista sairaanhoitopii-
reistä. HaiPro sisältää seuraavat vaiheet vaaratapahtumien raportoinnissa: 
1. Vaaratilanteen tunnistus 
2. Ilmoituksen teko 
3. Ilmoituksen vastaanotto, luokittelu ja analyysi 
4. Jatkotoimista päättäminen 
5. Seuranta ja arviointi. 
Vaaratapahtumien raportointijärjestelmillä saadaan potilasturvallisuuden kehit-
tämisen lisäksi myös tilastotietoa. (Kinnunen ym. 2013, 258–260.) 
 
Jos syntyy läheltä piti-tilanne tai tilanne, jossa potilasturvallisuus todella vaaran-
tuu, tällaiset tapahtumat tulee raportoida aina oman organisaation sisällä. Täl-
laiseen raportointiin olisi parasta käyttää sähköistä HaiPro-järjestelmää. Ilmoi-
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tusten tekemisen kynnyksen tulisi olla matala. Tätä madaltaa se, jos ilmoitus 
tehdään anonyymisti. Henkilöstöä tulisi kouluttaa siitä, milloin tällainen ilmoitus 
tulisi tehdä. (Kuisma ym. 2013, 63–64.) 
 
Kun potilaan hoidossa syntyy potilasvahinko, tai hoidon laatu pettää, potilas voi 
tehdä ilmoituksen potilasvakuutuskeskukselle. Se selvittää tapahtuneen vahin-
gon tai haitan sekä potilaan mahdollisuuden saada tapahtumasta rahallista kor-
vausta. Selvitysprosessi ei hae syyllisiä tapahtuneeseen. Ensihoidossa tämä 
potilasvakuutustoiminta kattaa myös ensivastetoiminnan. Jos ensihoidossa syn-
tyy potilasvahinko tai hoidon laatu pettää, henkilöstön tulee aktiivisesti neuvoa 
potilasta tekemään potilasvahinkoilmoitus. Potilasasiamiehet opastavat potilasta 
potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. (Kuisma ym. 2013, 63–64.) 
6.6 Lääkintälaitteesta johtuneet vaaratilanteet 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (1326/2010) määrä-
tään, että ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava Valviralle vaaratilanteesta, 
joka on aiheutunut terveydenhuollon laitteesta tai tarvikkeesta, tai se on johtu-
nut laitteen tai tarvikkeen ominaisuudesta, poikkeamasta suorituskyvyssä, vir-
heellisestä käytöstä, riittämättömästä käyttöohjeesta tai riittämättömistä merkin-
nöistä. Ilmoitus tulee tehdä myös, kun laitteen tai tarvikkeen osuus vaaratapah-
tumaan on epäselvä. Vaaratapahtumasta tulee tehdä ilmoitus myös valmistajal-
le tai tämän edustajalle.  
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettu laki (1326/2010) ja sen nojalla 
tehdyt asetukset ja säädökset on tehty ylläpitämään ja edistämään laite- ja käyt-
töturvallisuutta. Lain 24.§ ohjeistaa ammattimaista käyttäjää varmistumaan, että 
laitteen saa asentaa, huoltaa sekä korjata vain henkilö, jolla on riittävä kokemus 
ja ammattitaito. Lain 26.§ määrää, että toimintayksiköllä tulee olla nimettynä 
vastuuhenkilö, joka vastaa tämän lain ja säännösten noudattamisesta. Lisäksi 
yksiköllä tulee olla seurantajärjestelmä laitteiden ja niiden käytön turvallisuuden 
varmistamiseksi. Siihen on kirjattava jäljitettävyyden edellyttämät tiedot yksikön 
käytössä olevista laitteista, käytön yhteydessä syntyneet vaaratilannetiedot se-
kä tiedot, jotka osoittavat yksikön huolehtineen 24.§:n mukaisista velvoitteista. 
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6.7 Potilasvalvonnassa käytettävien laitteiden käytön vaikutus 
potilasturvallisuuteen 
Potilaan tutkimisessa ja valvonnassa on kaiken lähtökohta edelleen aistinvarai-
nen tarkkailu. Se sitoo kuitenkin erittäin paljon hoitajien voimavaroja. Ratkaisu 
tähän ovat monet fysiologisia suureita valvovat laitteet, joita kutsutaan myös 
monitoreiksi. Monitori-sana tulee latinan kielestä sanasta monere, joka merkit-
see suomen kielelle käännettynä varoittaa, kehottaa ja muistuttaa. Laitteet to-
teavat poikkeaman ja muistuttavat esimerkiksi äänimerkillä hoitajaa siitä, että 
hänen tulee ryhtyä mahdollisiin toimenpiteisiin.( Salmenperä 2013, 340.) 
 
Runsaasti tulkintaa vaativien valvontamenetelmien käyttöönottoon saattaa liittyä 
paradoksaalinen heikkeneminen potilasturvallisuudessa. Mittaussuureiden ha-
vainnointi voi vaatia niin paljon huomiokykyä ja keskittymistä, että äkkiä hälyttä-
vät sekä nopeaa toimenpidettä tarvitsevat mittaussuureet jäävät huomaamatta. 
Potilasvalvonta onkin syytä jaotella perusvalvontaan, jonka tarkkailun kohteena 
ovat vitaaliarvot, sekä laajennettuun tautispesifiseen valvontaan. Vitaali-suureita 
ovat sydämen syke, lämpötila, verenpaine sekä hengitystaajuus. Syke, veren-
paine sekä hengitystaajuus ovat keskeisiä suureita, jotka hälyttävät potilastur-
vallisuuden vaarantumisesta. Näiden suureiden varoitus kertoo elimistön ha-
penkuljetustoiminnon häiriintymisestä sekä ilmoittaa sydänvauriosta. (Salmen-
perä 2013, 341.) 
 
Monitorit ovat toiminnassa monessa paikassa lähes taukoamatta, silti niihin tu-
levat viat ovat harvinaisia. Eräässä norjalaisessa sairaalassa, jossa on jo 1990-
luvun puolivälistä saakka kirjattu systemaattisesti kaikki anestesiaan liittyneet 
poikkeamat, merkittäviä häiriöitä laitteiden toiminnassa todettiin vain 0,23 pro-
sentissa tehdyistä anestesioista. Näissäkin tapauksissa neljäsosassa oli syynä 
laitteen käyttövirhe. Kuolemantapauksia näihin laitevikoihin ei voitu yhdistää. 
Tämä hyvä laiteturvallisuus kertookin epäilemättä siitä, että laitteiden valmista-
jat, sairaaloiden laitehuolto sekä valvontaviranomaiset noudattavat laatustan-
dardia. Potilasvalvonnan heikko lenkki onkin monitorin ja siitä vastaavan raja-
pinta. Lääkintälaitteista johtuvista potilasvahingoista noin 80 prosenttia johtuu 
tulkintavirheistä ja inhimillisestä erehdyksestä. (Salmenperä 2013, 345–346.) 
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7 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä lääkintälaitekortisto Pohjois-Karjalan pe-
lastuslaitokselle. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ei ole lääkintälaitteista yh-
tenäistä kortistoa, josta ilmenisivät laitteista tarvittavat huolto- ja kalibrointitiedot. 
Kortistolle on selvä tilaus. Työ rajattiin koskemaan Pohjois-Karjalan pelastuslai-
toksen ensihoitopalvelua, jonka tehtävänä on tuottaa alueellaan sopimuksen-
mukaista ensihoitopalvelua sairaus- ja onnettomuustilanteissa (Hakkarainen 
2013). Tuloksena on yhdenmukainen, kaikki ensihoidon käytössä olevat lääkin-
tälaitteet kattava kortisto, josta selviävät hankinta-aika, tehdyt huollot, korjauk-
set, seuraavan huollon ja kalibroinnin ajankohta sekä sarjanumerot. 
 
Työ parantaa ensihoidon laatua Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella, koska kor-
tiston myötä on helpompi seurata laitteiden määräaikaishuoltoa (Pöyhönen & 
Kylmälä 2004) sekä mahdollisia poikkeus- ja vaaratilanteita. Työ tehdään sai-
raanhoitajan näkökulmasta, jolloin se ei ole liian tekninen, vaan näkökulma on 
hoitotieteellinen. Työ parantaa myös potilasturvallisuutta, koska laitteet on 
säännöllisesti testattu.  
8 Opinnäytetyön toteutus 
8.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Opinnäytetyö voidaan tehdä tutkimuksellisena tai toiminnallisena. Toiminnalli-
sessa opinnäytetyössä tuotetaan raporttimuotoinen selvitys työstä sekä varsi-
nainen toiminnallinen tuotos, joka voi olla hoitotyön toimintoihin liittyvä opas tai 
ohje. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Opinnäytetyössämme tehtiin sähköinen lää-
kintälaitekortisto Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun käyttöön 
sekä kirjallinen raportti lääkintälaitteista, niiden käytöstä ja käyttötarkoituksesta 
potilaan tutkimuksessa ja hoidossa. Lisäksi raportissa on kuvattu potilaan tutki-
miseen ja hoitoon ohjaavat periaatteet ja menetelmät. Myös hoidon laadunvar-
mistus on huomioitu.  
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8.2 Lähtötilanne ja toimintaympäristö 
Saimme toimeksiannon Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta. Toimeksiannossa 
sovittiin, että laadimme laitoksen ensihoitopalvelulle lääkintälaitekortiston, jolla 
pystytään seuraamaan laitteiden huoltoväliä, laitehäiriöitä sekä mahdollisia lä-
heltä piti- että laitteesta aiheutuneita vaaratilanteita. Pohjois-Karjalan pelastus-
laitos hoitaa sairaalan ulkopuolisen ensihoidon koko Pohjois-Karjalan alueella, 
jossa asuu 169 778 henkilöä. Tehtäviä pelastuslaitos suorittaa vuosittain noin 
40 000 kappaletta. Ensihoitopalvelulla on käytössään 27 ensihoitoyksikköä, jois-
ta 1 on kenttäjohtajayksikkö, 17 hoitotason yksikköä, 6 perustason yksikköä 
sekä 3 siirtoyksikköä. Ensihoitoyksiköt on sijoitettuna kahdelletoista eri asemalle 
Pohjois-Karjalan alueelle. Henkilöstörakenne on 1 ensihoitopäällikkö, 8 kenttä-
johtajaa, 97 ensihoitajaa sekä 156 pelastajaa. (Hakkarainen 2013.) 
 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelulla on käytössään 27 moni-
toimidefibrillaatoria, 22 ruiskupumppua ja 24 ensivastedefibrillaattoria. Laitteita 
on sijoitettu jokaiselle paloasemalle. Ensivastedefibrillaattoreita on käytössä 
myös Pohjois-Karjalan rajavartioston, Järvipelastajien sekä Tullin yksiköissä 8 
kappaletta. (Hakkarainen 2013.) 
8.3 Työskentelyn kuvaus  
Opinnäytetyön idea sai alkunsa eräällä oppitunnilla, jossa tutustuimme koulun 
opetuskäytössä oleviin lääkintälaitteisiin. Kysyimme tarvetta tällaiselle kortistolle 
pelastuslaitoksen ensihoitopäälliköltä, joka kertoi kortiston olevan laitokselle 
tarpeellinen. Toimeksiantosopimus tehtiin helmikuussa 2013. Nyt meillä oli mie-
lenkiintoinen ja hyödyllinen aihe ja riittävä määrä intoa opinnäytetyön aloittami-
seen. Suunnitelma saatiin hyväksytettyä nopeasti, jonka jälkeen aloitimme pro-
sessin teknisen vaiheen. Tekninen toteutus sujui hyvin, ainoastaan ajankäyttö 
vaati suunnittelua. Työhön kului aikaa keskimäärin kolme tuntia päivässä. Poh-
jois-Karjalan pelastuslaitoksen paloasemat sijaitsevat laajalla alueella lähes kai-
kissa alueen taajamissa. tästä syystä jo pelkästään asemille siirtymisiin kului 
paljon aikaa. Tunteja kertyi paljon, ennen kuin kaikki laitetiedot oli saatu kartoi-
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tettua ja siirrettyä laitekorttiin. Jaoimme työn selkeästi osiin, mitä kumpikin teki. 
Mielestämme tehtävien jako edisti ja nopeutti työn valmistumista. 
 
Työskentely aloitettiin aihesuunnitelmalla, joka hyväksyttiin helmikuussa. Aloi-
timme työn palaverilla ensihoidon kenttäjohtaja Tero Laakkosen kanssa. Pala-
verissa päätettiin millainen kortistosta pitäisi tulla, että se palvelisi parhaiten 
käyttäjien tarpeita. Aloitimme työn keräämällä laitetiedot kaikista käytössä ole-
vista laitteista, jonka jälkeen kokosimme ne yhteen ja teimme kortistosta en-
simmäisen koevedoksen. Kävimme myös yhdessä pelastuslaitoksen vastuu-
henkilön kanssa neuvotteluissa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalve-
lujen kuntayhtymän lääkintälaitehuollon päällikön luona. Tässä neuvottelussa 
saimme sovittua suullisen aiesopimuksen laitosten kesken jatkossa tapahtuvista 
lääkintälaitteiden määräaikaistarkastuksista. Teimme tapaamisesta muistion 
(liite 2). Lääkintälaitehuollosta luovutettiin meille liitteiksi työhömme laitteiden 
testausohjelmat (liitteet 3–4). Neuvottelun yhteydessä saimme myös hyvää tie-
toa lääkintälaitehuollosta siitä, mitä tietoja laitekorttien tulisi sisältää niin, että 
siellä on kaikki olennainen asia kirjattuna. 
 
Seuraavaksi ryhdyimme muokkaamaan laitekorttia nykyiseen muotoonsa (liite 
5). Hyväksytimme kortin kenttäjohtaja Tero Laakkosella. Tämän jälkeen aloim-
me sijoittaa laitteiden tietoja kortteihin sekä hankimme suomenkieliset käyttöoh-
jeet laitteista sähköisessä muodossa. Teimme eri toimialueille omat kansiot, 
jonne sijoitimme alueen laitteiden kortistot yksiköittäin. Pidimme kevään aikana 
useita palavereita kenttäjohtaja Laakkosen kanssa työn eri vaiheissa. Valmis 
tuotos luovutettiin pelastuslaitokselle toukokuussa 2013.  Kortistosta tuli niin iso 
tiedosto, että sen liittäminen tähän työhön oli mahdotonta. Tästä syystä sovim-
me ohjaajamme kanssa, että kortisto annetaan erikseen muistitikulla työn mu-
kana. 
 
Nyt oli jäljellä kirjallisen tuotoksen tekeminen. Tätäkin työtä olimme työstäneet 
helmikuusta lähtien. Kirjallisessa osiossa selvitimme pelastuslaitoksen käytössä 
olevat lääkintälaitteet ja niiden käyttöaiheet. Hoitotyön sekä ensihoidon laatu-
asiat kävimme myös läpi. Potilasturvallisuudesta löytyy paljon tietoa. Työssäm-
me käsittelimme potilasturvallisuutta varsin laajasti sekä laiteturvallisuuden nä-
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kökulmasta. Toukokuussa 2013 pidimme ohjaajan kanssa pienryhmäkeskuste-
lun, jossa saimme ohjeita kirjallisen osion tekemiseen. Näillä ohjeilla ja lisäläh-
demateriaaleilla jatkoimme kirjallisen osion tuottamista. Toukokuun aikana 
saimme työn siihen vaiheeseen, että kirjoitimme työskentelyn kuvausta auki.  
 
Tämän osion jälkeen tuli kesäloma, ja työ jätettiin ”kypsymään” kesän ajaksi. 
Elokuussa hieman ennen koulun alkamista tuli taas aika jatkaa työn kirjoittamis-
ta. Työskentelyn jatkaminen tuntui hieman vaikealta kesän jälkeen, ja vaati itse-
kuria syventyä taas opiskeluun. Aloimme muokata kirjallista osiota sekä lai-
toimme tekstin luettavaksi eri ihmisille, joilta saimme hyviä vinkkejä sekä korja-
usehdotuksia työhömme. Teimme mielestämme tarvittavat korjaukset työhöm-
me. Sitten oli taas aika laittaa työ arvioitavaksi ohjaavalle opettajalle. 
8.4 Tuotoksen kuvaus 
Opinnäytetyön valmis tuotos on lääkintälaitekortisto Pohjois-Karjalan pelastus-
laitoksen ensihoitopalvelulle. Kortisto on vain sähköisessä muodossa. Kortis-
tossa ensihoitopalvelun yksiköt on jaettu toimialueittain kansioihin. Kansion si-
sällä jokaiselle yksiköille on oma alakansio, jossa yksikön laitteet on eriteltynä. 
Laitekortteihin on linkitetty Valviran ilmoitus vaaratilanteesta-lomake, josta pää-
see tekemään vaaratapahtumailmoituksen. Korteista löytyy myös linkki laitteen 
käyttöohjeisiin, mikäli laitteelta löytyy sähköisessä muodossa oleva käyttöohje. 
Kortistossa on myös kansio kaikkien laitteiden käyttöohjeille. 
 
Laitekortissa on laitteen nimi ja malli sekä laitteessa olevat toiminnot. Laitteen 
sijoitusyksikkö ja valmistusnumero helpottavat tunnistamista. Kortissa on paikka 
laitteen kalibrointi- ja tarkastustietojen lisäämistä varten. Huoltoraporttien ja lai-
tekorttien säilyttämisestä ja viallisen laitteen käytön estämisestä on kortissa 
myös ohjeet. Korttiin merkitään myös laitteeseen tehdyt huollot ja korjaukset. 
Korttiin merkitään laitteesta aiheutuneet käyttöhäiriöt sekä valmiin linkin kautta 
tehdään vaaratilanneilmoitus. Kortista löytyy myös linkki laitteen sähköiseen 
suomenkieliseen käyttöohjeeseen, jos laitteesta sellainen on. Muutoin ohjataan 
lukemaan käyttöohje erillisestä kansiosta.   
 
 34 
 
  
Tavoitteenamme oli, että opinnäytetyöstämme olisi hyötyä pelastuslaitoksen 
ensihoitopalvelulle ja sillä pystyttäisiin edistämään potilasturvallisuutta. Valit-
simme menetelmäksi toiminnallisen lähestymistavan. Sillä tavalla saatiin sekä 
syvennyttyä teoriatietoon että luotua uusi tarpeellinen kortisto työpaikan käyt-
töön. Kortiston laatiminen on tärkeä osa hoitotyön laadun kehittämisessä. 
9 Pohdinta 
9.1 Opinnäytetyön luotettavuus 
Opinnäytetyön yksi luotettavuusmittari on valmis lääkintälaitekortisto. Työn luo-
tettavuutta lisää laitteille tulevaisuudessa tehtävä huoltosopimus lääkintälaite-
huollon kanssa. Luotettavuus näissä lääkintälaitteita koskevissa julkaisuissa 
sekä tutkimuksissa on selkeää. Valtaosa menetelmistä perustuu standardeihin, 
määräyksiin ja lakiin. 
 
Rajasimme opinnäytetyömme aiheen koskemaan vain pelastuslaitoksen ensi-
hoitopalvelun käytössä olevia lääkintälaitteita, että projekti ei olisi mennyt liian 
laajaksi. Työ tehtiin kolmesta eri näkökulmasta, jotka olivat ensihoidon laatu, 
potilaan tutkiminen ja hoito sekä potilasturvallisuus. Käytimme työssämme pää-
sääntöisesti tuoreita lähdeteoksia. Kaikki lähteet kahta teosta lukuun ottamatta 
olivat vuosilta 2000–2013. Sekundaarilähteitä emme käyttäneet. Lähteitä käy-
timme mielestämme riittävän paljon, (tästä kiitos ohjaavalle opettajalle, joka 
puuttui liian yksipuolisiin lähteisiin). 
 
Kun työ oli selkeästi rajattu ja kirjallinen osio tehty kolmesta eri näkökulmasta, 
oli selkeää etsiä näistä asioista lähdeteoksia. Luotettavuutta haettiin myös kan-
sainvälisillä lähteillä. Työskentelyn aikana pidimme päiväkirjaa työn etenemises-
tä, josta selviää työhön käytetty tuntimäärä (liite 6). Päiväkirja työskentelyn ete-
nemisestä kertoo myös työn luotettavuudesta. Toimeksiantajan edustajan kans-
sa teimme yhteistyötä koko projektin ajan, joten meillä oli myös asiantuntevaa 
ohjausta ja tukea käytettävissä työhömme. 
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9.2 Opinnäytetyön eettisyys 
Hyvin suunniteltu toiminta eettisen hoidon turvaamiseksi on tärkeää tasokkaas-
sa hoitotyössä. Suunnitteluun kuuluu aina paljon valintojen tekemistä. (Leino-
Kilpi & Välimäki 2009, 329.) Lääkintälaitekortisto on pitkän tähtäimen suunnitel-
tua työtä laadun parantamiseksi sekä potilasvahinkojen estämiseksi. Hyvin toi-
mivalla organisaatiolla on aina hyvin suunniteltua toimintaa, ja sen perustana 
ovat tosiasiat. Toiminta organisaatiossa ja toiminnan kehittäminen perustuu ai-
na tarpeeseen. Uuden toiminnan aloittaminen, kuten nyt tämän lääkintälaitekor-
tiston käyttöönotto, voidaan perustella tällä tutkimuksella. (Leino-Kilpi & Välimä-
ki 2009, 330.) 
 
Työntekijän on kyettävä itse aina arvioimaan, onko tutkimus eettisesti luotetta-
va. Lisäksi tulee tietää tutkimusvaiheiden ja menetelmien eettiset vaatimukset 
sekä tiedettävä tutkittavien oikeudet. On muistettava, että tutkimus on kuitenkin 
aina arvoperusteista, mutta samalla inhimillistä toimintaa. Kun valitaan tutki-
muskohde, silloin syntyy jo erilaisia eettisiä kysymyksiä, kuten mitä ja millaista 
päämäärää tutkimus edistää. (Leino-Kilpi & Välimäki 2009, 360–361, 365.) 
 
Työssämme eettinen näkökanta syntyi tutkimusaiheen valinnassa, oikeiden ja 
riittävien tietolähteiden valinnoissa sekä toiminnassa eettisen hoidon turvaami-
seksi ensihoitotyössä pelastuslaitoksella. Eettistä toimintaa oli myös toimeksian-
tosopimuksen tekeminen toimeksiantajan kanssa. Siinä sovittiin eettisesti tärkei-
tä asioita, kuten aineistonkeruun toteutus, tutkimisaineiston käyttö ja sen käyt-
töoikeus. 
9.3 Oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu 
Hoitotyön koulutuksessa on tavoitteena valmistella ja saattaa hoitotyön opiskeli-
ja asiantuntijaksi omalle alalleen. Näin ollen opiskelijalle tarjotaan ja mahdollis-
tetaan myönteisiä oppimiskokemuksia, ja näin pyritään vahvistamaan opiskeli-
jan halua oppia. Kun opiskelija kasvaa hoitotyön asiantuntijaksi, se tapahtuu 
kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on ongelmalähtöistä oppimista, jossa 
oppilaalle esitetään ongelmia, jotka hänen tulisi ratkaista. Toiseen vaiheeseen 
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kuuluu useita ongelma-alueita, joista oppilaan tulisi itse päätellä ongelmat, jotka 
olisivat mielekkäitä ratkoa. Tutkiva työote ja oppiminen kuvaavat hyvin tätä vai-
hetta. Oppimisen kolmas vaihe tapahtuu jo oppilaan siirryttyä koulun penkiltä 
työuralle. Siellä hoitaja itse havaitsee ongelma-alueet ja löytää sieltä mielekkäät 
ongelmat. (Tuomi 2005, 77–78.)  Tämän näkemyksen mukaan meidän oppimi-
sessamme on menossa toinen vaihe, jossa ratkomme ongelmia tämän opinnäy-
tetyön parissa. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen mielenkiintoisen aiheen parissa on ol-
lut mukaansa tempaavaa ja mielenkiintoista aikaa. Työkokemuksemme ja iän 
tuomat pinttyneetkin tavat ovat olleet haasteita asennoitumisessa tämän työn 
tekemiseen. Perehdyttyämme alan tutkimuksiin huomasimme kuitenkin pian, 
että näkökenttämme tutkimustyöhön on saanut uusia ulottuvuuksia ja ne ovat 
laajentaneet näkökenttäämme sairaanhoitajan sekä terveydenhoitoalan työstä. 
Olemme opinnäytetyön parissa työskentelyn aikana havainneet epäkohtia ja 
erilaisia asenteita kohdata ja selvittää asioita työelämässä. Potilasturvallisuuden 
huomioiminen on ollut yksi keskeisimpiä asioita lääkintälaitteiden kanssa tehtä-
vässä potilastyössä. Vaara- ja laitevikatilanteesta raportoiminen on vielä työ-
elämässä melko kirjavaa. Syynä tähän ovat usein selkeän ohjeistuksen puutteet 
sekä yksittäisen työntekijän leimautumispelko. Työpaikoilta tulisi saada pois 
käytäntö, jossa tällaisesta tilanteesta raportoinut työntekijä tuomitaan. Vaara- ja 
haittatilanteesta pitäisi päinvastoin ottaa opiksi ja tiedottaa sellainen asia työyh-
teisölle opettavalla tavalla, eikä työntekijää rankaisemalla. Vain näin toimimalla 
potilasturvallisuutta viedään eteenpäin. Toivottavasti tämä opinnäytetyö auttaa 
kehittymään näissä asioissa. 
 
Kirjallisen osion tuottamisessa olemme oppineet luotettavan tiedon hankkimisen 
lisäksi äidinkieltä ja oikeinkirjoitusta. Tapa kirjoittaa on myös muokkautunut työn 
edetessä. Ajankäytön hallintaa olemme työn aikana myös oppineet. Opiskelijan 
vastuu omasta oppimisesta on tämän työn ohessa myös tullut selväksi. Työ ke-
hitti meitä myös ammatillisesti, sillä sen suunnittelu ja toteutus vaati pitkäjäntei-
syyttä. 
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9.4 Työn jatkokehittäminen 
Opinnäytetyö otetaan käyttöön Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella. Pohjois-
Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä järjestävät vuosittain koulutuspäiviä alueen en-
sihoidossa työskenteleville. Kortiston esittely ja käyttökoulutus järjestetään syk-
syllä 2013 sisäisen koulutuspäivän yhteydessä. Koulutuspäivän tarkka päivä-
määrä ei vielä ole selvillä. Sen jälkeen on tarkoitus aloittaa laitteiden järjestel-
mällinen tarkastus ja kalibrointi. 
 
Lääkintälaitekortistoa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa pelastuslaitokselle 
tehtävässä laatukäsikirjassa. Työtä voidaan hyödyntää myös opetusmateriaali-
na laitoksen sisäisessä koulutuksessa ja uuden työntekijän perehdyttämisessä. 
Jatkokehitysmahdollisuuksia työllemme olisi mielestämme tehdä pelastuslaitok-
sen käytössä oleville lääkintälaitteille yhtenäinen käyttökoulutusohjekirja. Ohje-
kirjasta olisi hyötyä uuden työntekijän perehdytyksessä sekä henkilöstön viikko-
koulutuksessa. 
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Muistio  Liite 2 
MUISTIO 
 
Tapaaminen PKSSK:n lääkintälaitehuollossa 25.3. 2013  
Paikalla sairaalainsinööri Olavi Harinen, teknikot Erkki Vatanen, Erkki Halttunen 
ja Marko Vatanen, kenttäjohtaja Tero Laakkonen P-K:n pelastuslaitokselta sekä 
opiskelijat Jarmo Tanninen ja Timo Hartikainen. 
 
Aluksi keskusteltiin lääkintälaitehuollon tehtävistä sairaalan organisaatiossa. 
Harinen ja Vatanen selvittivät laitehuollon prosessikuvausta eri laiteryhmien tar-
kastuksessa. Laakkonen kertoi pelastuslaitoksen käytössä olevista lääkintälait-
teista, kuten defibrillaattorit lisäoptioineen ja ruiskupumput. Harinen totesi, että 
heillä on valmius ja tarvittavat ohjelmat myös näiden laitteiden tarkastuksiin. 
Sovittiin, että Harinen toimittaa kirjallisena prosessikuvaukset eri tarkastuksista. 
Keskustelun kuluessa Laakkonen lupasi selvittää eri laitevalmistajilta huoltovälin 
ja tarpeen. 
Harinen ja Laakkonen keskustelivat myös tarkastuksen ja huollon kustannuksis-
ta. 
Lopuksi Harinen ja Laakkonen tekivät alustavan suullisen aiesopimuksen pelas-
tuslaitoksen lääkintälaitteiden tarkastuksista. 
 
 
 
Muistion kirjasi Timo Hartikainen 
 
Testausohje: infuusiolaite Liite 3 
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA laatudokumentti, liite 2.infautomtarkastus (25.3.2013) 
SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ 
     hyv:roh 
TEKLÄSA yksikkö   Pvm 26.3.2013 
 
 
 
INFUUSIOLAITTEEN HUOLTO/TARKASTUS 
 
Mekaaniset tarkastukset 
 
- ulkoinen puhdistus, tarvittaessa 
- silmämääräinen tarkastus, yleiskunto lukitussalvat ym. 
 
Sähköiset tarkastukset 
 
- verkkojohto ja liittimet 
- virtakytkimen toimivuus 
- tarkastetaan akun kunto, käyttämällä laitetta 2 tuntia ilman latausta, jos akun teho ei riitä, 
se vaihdetaan. 
 
Testiajo 
 
- ajetaan testiajo infuusiolaite-testerillä Metron QA-IDS erillisen ohjeen mukaan. Kirjataan 
testin tulos ja liitetään laitteen mukaan testiajoraportti, josta ilmenee laitteen tarkkuus 
           http://www.celyontecnica.es/var/celyon-1064-qaids.pdf 
- palautetaan asetukset, jotka olivat käytössä laitteen tullessa huoltoon 
 
Sähköturvallisuustesti 
 
- suoritetaan laitteelle sähköturvallisuustestaus lääkintälaitehuollon kulloisenkin käytännön 
mukaisesti. 
 
 
Muut toimenpiteet 
 
- kirjataan tehdyt toimenpiteet laiterekisteriin, josta muodostuu tarvittava huoltohistoria 
- jälkien siivous 
- Laskutus  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testausohje: defibrillaattori Liite 4 
DEFIBRILAATTORIN HUOLTO/TARKASTUS 
 
Mekaaniset tarkastukset 
 
- ulkoinen puhdistus, tarvittaessa 
- silmämääräinen tarkastus, yleiskunto  
- potilaskaapeleiden, antureiden ja painemittauksen mansetin, sekä letku-
jen kunto 
- näyttöjen ja merkkilamppujen toiminnan tarkastus 
 
Sähköiset tarkastukset 
 
- verkkojohto ja liittimet 
- virtakytkimen toimivuus 
- tarkastetaan akun kunto, (ko. laitteen huolto-ohjeen mukaisesti) 
 
Testiajo 
 
- ajetaan testiajo Defibrilaattoritesterillä erillisen ohjeen mukaan. Kirjataan 
testin tulos ja liitetään laitteen mukaan testiajoraportti. 
- testataan ja kalibroidaan laitteen mahdollisten muiden parametrien toi-
minta, SPO², EtCO², NIBP, EKG, ym. (ko. laitteen huolto-ohjeen mu-
kaan) 
- palautetaan asetukset, jotka olivat käytössä laitteen tullessa huoltoon 
 
Sähköturvallisuustesti 
 
- suoritetaan laitteelle sähköturvallisuustestaus lääkintälaitehuollon kulloi-
senkin käytännön mukaisesti. 
 
 
Muut toimenpiteet 
 
- kirjataan tehdyt toimenpiteet laiterekisteriin, josta muodostuu tarvittava 
huoltohistoria 
- jälkien siivous 
- Laskutus 
 
 
Laitekortti Liite 5 
LAITEKORTTI 
 
Laitteen nimi 
 
 
 
 
 
Tunnistetiedot 
Sijoituspaikka 
 
 
 
 
 
Kalibrointi/ tarkastusväli 
 
 
 
 
Kalibrointi/tarkastuspaikka 
 
 
 
 
 
Vertailulaite/tunnistetiedot 
Seuraava kalibrointi 
 
 
 
 
 
Kalibrointitodistusten säilyttäminen 
Viallisen laitteen käytönesto 
 
 
 
 
 
Laitteen ohjeet 
Huoltoraportin säilytys 
 
 
 
 
 
Erityistä huomioitavaa laitteen käy-
tössä 
Laitteen asetusten suojaus 
 
 
 
 
 
 
Päiväkirja  Liite 6 
Opinnäytetyön päiväkirja 
0-info    4.10.2012 3hx2 
1-info    9.1.2013 4hx2 
alustava suunnitelman teko  19.1.2013 4hx2 
aihesuunnitelma pienryhmässä  22.1.2013 1hx2 
laitekortin suunnittelu   26.1.2013 2h 
aineiston hakua   1.-5.2.2013 4hx2 
aineiston valinta ja suunnitelman tekoa 14.2.2013 4hx2 
aineiston kasaus   15.2.2013 3hx2 
laitekortin muokkaus ja kortiston luominen 17.2.2013 3h 
kirjoitusta ja suunnitelman muotoilua  19.2.2013 6hx2 
neuvottelu ensihoitopäällikön kanssa 20.2.2013 1hx2 
neuvottelu kenttäjohtajan kanssa  24.2.2013 2hx2 
opinnäytetyön suunnitelman esitys   25.2.2013 2hx2 
suunnitelman täydennys ja tarkastus   27.-28.2.2013 5hx2 
Asemakierrosta, tietojen keräys  18.3.2013 8hx2 
tapaaminen PKSSK lääkintälaitehuolto 25.3.2013 2hx2 
laitekortin tarkastus kenttäjohtaja  3.4.2013 2hx2 
laitetietojen hankinta, ohjeet  3.-4.4.2013 2h 
tekstiosan kirjoitusta ja tarkistusta  5.-6.4.2013 3h + 2hx2 
laitekorttien tietomuutoksia  10. ja 20.4,2013 2h + 2h 
tiedonhakua ja tekstin kirjoitusta    15 x 4h 
tiedonhakua ja suomennosta  20. – 26.4.2013 8h 
neuvottelu kenttäjohtajan kanssa  25.4. ja 19.5. 4 x 2h 
Opinnäytetyön ohjaus   22.5.2013 1hx2 
tekstin tarkastus ja laitekortin muokkausta  23.5.2013 3hx2 
lisäaineiston haku, käännöstä, tarkastusta toukokuu 14hx2 
tekstin kirjoitusta   elokuu  54h 
Tekstin kirjoitusta ja työn hienosäätöä  syyskuu 10x2h 
Opinnäytetyön hienosäätöä  lokakuu   5x3h 
